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Odwoltujacy:
GE Medical Systems Polska sp. z 0.0.

ul. Wotoska 9, 02-583 Warszawa
tel. +48 (22) 330-83-00, faks: +48 (22) 330-83-83

ODWOLANIE

Na podstawie art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 . poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg” lub ,Pzp”, dziatajac w imieniu GE
Medical Systems Polska sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie (,Odwotujacy”), wnosze odwotanie
wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia ("SIWZ") w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej
wartoséci przedmiotu zamowienia powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy na ,Przystosowanie pomieszczehh Pracowni Badan Tomograficznych wraz
Z wyposazeniem w tomograf komputerowy”, nr referencyjny ZP/1/2020/PN ("Postepowanie"),
ogtoszonymw Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 10 stycznia 2020 r. pod nr 2020/S
007-010554.

Odwolujacy zarzuca Zamawiajacemu naruszenie:

1. art.29 ust. 1i2Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamoéwienia
w sposob nieuwzgledniajacy wszystkich wymagan i okoliczno$ci mogacych mieé¢ wplyw
na tre$¢ oferty oraz w sposoéb utrudniajacy uczciwg konkurencje, poprzez dobér parametréow
technicznych i preferencje okreslonych rozwigzan technicznych, charakterystycznych dia
wyrobéw konkretnego producenta, czym uniemozliwit ztozenie oferty Odwotujgcemu;

2. art. 7 ust. 1 Pzp poprzez okreslenie sposobu oceny ofert w kryterium ,parametry techniczne”
w sposéb nieobiektywny, nieproporcjonalny, sprzeczny z zasada réwnego traktowania
i uczciwej konkurencji, a takze w spos6b niejednoznaczny, co przeczy zasadzie przejrzystosci.

W wyniku naruszenia przepiséw ustawy uszczerbku doznat interes Odwotujacego w uzyskaniu
przedmiotowego zamdwienia (zostat on pozbawiony mozliwosci ztozenia waznej i konkurencyjnej
oferty), a tym samym Odwotujacy zostat narazony na znaczng szkode.

Wobec powyzszego Odwolujacy wnosi o uwzglednienie odwotania w calosci i nakazanie
Zamawiajacemu dokonania zmian w SIWZ - zgodnie z Zzadaniami wynikajacymi
z uzasadnienia odwolania.

Ogtoszenie 0o zamoéwieniu ukazato sie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 10
stycznia 2020 r., totez termin zawity do wniesienia odwotania zostat dotrzymany. Kopia odwotania
zostata przestana Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania i w taki
sposob, ze mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Wpis w wymaganej
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przepisami wysoko$ci zostat uiszczony przelewem na rachunek bankowy Urzedu Zamoéwien
Publicznych.

UZASADNIENIE

Przedmiotem zamoéwienia jest przystosowanie pomieszczerh Pracowni Badah Tomograficznych
wraz z wyposazeniem w tomograf komputerowy (zakup, dostawa, montaz i uruchomienie
tomografu komputerowego) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
tapach w docelowym miejscu dostawy w zaadoptowanych pod ten cel pomieszczeniach, zgodnie
z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ, z opisem przedmiotu zamoéwienia
stanowigcym zatgcznik nr 3 do SIWZ oraz warunkami gwarancji - zatgcznikiem nr 1.1 do SIWZ,
a takze wymaganiami dodatkowymi wobec dostawy wynikajacymi z umowy i SIWZ w ilo$ci,
asortymencie i o parametrach technicznych i wymaganych okres$lonych w Zatgczniku nr 3 do
SIWZ.

Analiza dokumentéw postepowania, a w szczegdéinosci Zatgcznika nr 3 do SIWZ pozwala na
stwierdzenie, ze Zamawiajgcy dokonujac opisu przedmiotu zamowienia razaco naruszyt
podstawowe zasady przy$wiecajgce prowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bowiem sporzadzajgc opis przedmiotu zaméwienia nie uwzglednit wszystkich
wymagan i okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na tre$¢ oferty.

Zamawiajacy opisat przedmiot zamoéwienia w sposéb jednoznacznie premiujgcy jednego
z producentéw przez co uniemozliwit firmie GE Medical Systems, ktora jest Swiatowym liderem
w dziedzinie tomografii komputerowej, ztozenie konkurencyjnej oferty. Zamawiajacy punktuje
parametry catkowicie nieistotne klinicznie charakterystyczne dla jednego producenta, jednoczesnie
pomijajgc parametry wazne kliniczne, ktére sg niezwykle istotne do przeprowadzania skutecznej
diagnostyki.

Odwotujacy wnosi o uwzglednienie niniejszego Odwotania w cato$ci i przywrocenie zasady
réwnego traktowania wykonawcéw poprzez dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie wszystkich
podniesionych w odwotaniu spornych kwestii. Zgdanie Odwotujgcego ma na celu uzyskanie
mozliwosci ztozenia konkurencyjnej oferty, przywrécenie zasady réwnego traktowania
wykonawcoéw, a Zamawiajgcemu - uzyskanie konkurencyjnych cen ofert, co sprzyja celowemu
i oszczednemu sposobowi wydatkowania $rodkéw publicznych. Zamawiajgcy przeprowadzajgc
postepowanie, opisujac przedmiot zamdwienia w sposéb, ktory juz na wstepie eliminuje
potencjalnych Wykonawcéw zaprzecza istocie procedury udzielania zaméwien publicznych, ktéra
stanowi wyboér oferty ekonomicznie najkorzystniejszej sposréd dostepnych na rynku. Takie
opisanie przedmiotu Zamoéwienia w sposo6b utrudniajacy mozliwosé pozyskania zamowienia przez
innych Wykonawcoéw narusza podstawowe zasady udzielania zaméwien publicznych.

Dodatkowo stworzona w tym postepowaniu punktacja uniemozliwia uczciwg konkurencje
i dyskryminuje inne réwnowazne technologie, ktére dajg preferowany lub nawet lepszy efekt
kliniczny. Zarazem Zamawiajgcy nie wyspecyfikowat wéréd parametréow takich cech, ktére
stanowig wtasnie o wysokiej jakosci tomografu, stwarzajgc pozory konkurencyjnosci.

Wobec powyzszego, Odwotujacy podnosi nastepujace, szczegotowe zarzuty.
Dotyczy punktu 1 tabeli Zatacznika nr 3 do SIWZ

Zamawiajgcy w tym puncie wymaga zaoferowania urzadzenia umozliwiajgcego akwizycje
minimum 32 nienakladajacych sie warstw o grubosci < 1 mm (submilimetrowych) w czasie
jednego petnego obrotu uktadu lampa/detektor w oparciu o matryce detektora o min. 16 rzedach
elementéw akwizycyjnych w osi z urzadzenia.



Takie wymaganie nie jest mozliwe do spetnienia, gdyz ilo§¢ nienaktadajgcych sie warstw we
wszystkich systemach tomografii komputerowej wszystkich producentéw nie moze by¢ wieksza
od ilosci rzedéw detektora. Skoro Zamawiajgcy wymaga detektora o min. 16 rzedach detektora
to nie moze jednocze$nie wymagac min. 32 warstw nienaktadajgcych sie.

Odwotujacy wnosi o nhakazanie Zamawiajacemu zmiany ww. parametru SIWZ na
nastepujacy:

1 | Urzadzenie umozliwiajace akwizycj¢ minimum 32
warstw o grubosci < I mm (submilimetrowych) w czasie
jednego pelego obrotu uktadu lampa/detektor w oparciu o TAK
matryce¢ detektora o min. 16 rzedach elementéw
akwizycyjnych w osi z urzadzenia.

2. Dotyczy punktu 11 tabeli Zatacznika nr 3 do SIWZ

Zamawiajgcy w przedmiotowym parametrze punktuje minimalne napiecia anodowe zamiast
maksymalnego napiecia anodowego. Odwotujgcy zwraca uwage, ze napiecia ponizej 80kV
stosowane sa wylacznie do specjalistycznych badan pediatrycznych i onkologicznych np.
niskodawkowe badania tetnic wieficowych i aorty u wczesniakdw, czy badania perfuzyjne gtowy
u pacjentéw oddziatu udarowego. Znacznie istotniejsze z punktu widzenia Zamawiajgcego jest
jak najwyzsze napiecie anodowe, ktére stosowane jest dla otylych pacjentéw. Poniewaz odsetek
otylych pacjentéw jest coraz wyzszy, to Zamawiajgcy powinien byé zainteresowany pozyskaniem
systemu, ktéry umozliwia jak najlepszg diagnostyke takich pacjentéw. Obecna punktacja stuzy
wylgcznie promowaniu rozwigzan jednego z producentéw, a nie stuzy pozyskaniu systemu o jak
najlepszych mozliwosciach klinicznych.

Z tego powodu Odwolujacy wnosi o nakazanie Zamawiajagcemu zmiany brzmienia
przedmiotowego punktu na nastepujacy:

11 | Maksymalne napigcie anody, mozliwe do zastosowania w 135kV - 0 pkt
protokolach badan [kV] >135kV - 10
135 kV pkt

Powyzsza zmiana faktycznie premiuje warto$€ klinicznie wazng dla Zamawiajgcego, kiéra
pozwoli na lepsze obrazowanie otytych pacjentéw.

3. Dotyczy punktu 23 tabeli Zatacznika nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy w punkcie 23 tabeli Zatgcznika nr 3 do SIWZ wyspecyfikowat nastepujacy parametr:

l 23 [ Maksymalna warto$¢ wspétczynnika pitch ‘ >1.5 ‘ | ‘

Zamawiajgcy w ww. parametrze nie wprowadzit punktacji za zaoferowanie jak najwiekszego
wspoiczynnika pitch. Odwolujgcy zwraca uwage, ze w przypadku systemoéw min, 16 rzedowych
niezwykle istotnym parametrem z punktu widzenia szybkoéci badania i wielko$ci dawki na jaka
narazony jest pacjent podczas badania jest wielkos¢ wspdtczynnika pitch.

W zwiazku z powyzszym Odwolujacy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu zmiany ww.
punktu poprzez wprowadzenie punktacji za jak najwyzsza warto$¢é wspélczynnika pitch w
nastepujacym ksztaicie:

/)



23 | Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika pitch >1,5 1,5 - 0 pkt
>1,7-10 pkt

4. Dotyczy punktu 26 tabeli Zalacznika nr 3 do SIWZ
W punkcie 26 tabeli Zatacznika nr 3 do SIWZ zamawiajacy wprowadzit nastepujgcy parametr:

NIE — 0 pkt
26 | Mozliwo$¢ rekonstrukcji pola obrazowania powyzej 50 cm | TAK/NIE | | TAK -5 pkt

Odwotujacy podnosi, iz pola obrazowania powyzej 50 cm s3 stosowane wytgcznie do planowania
radioterapii i nie moga by¢ stosowane do diagnostyki z uwagi na bardzo niska jako$¢ obrazowania
spowodowang interpolacja.

W zwiazku z powyzszym Odwolujagcy wnosi o nakazanie Zamawiajagcemu zmiany SIWZ
w ww. punkcie poprzez jego doprecyzowanie i przyznanie punktéw za rekonstrukcje pola
obrazowania powyzej 50 cm wylacznie jesli tak zrekonstruowane pole obrazowania moze
by¢ zastosowane do diagnostyki i posiada parametry jakosci obrazowania takie same jak
w przypadku pola 50 cm.

Przyznanie punktdéw za niediagnostyczne pole stuzy wylgcznie promowaniu rozwigzan
specyficznych dla jednego producenta i premiuje funkcje catkowicie bezuzyteczng dila
Zamawiajacego, co naraza go na zakup systemu o wyzszej cenie i parametrami
niedostosowanymi do zakresu planowanych badan.

5. Dotyczy punktu 31 tabeli Zatagcznika nr 3 do SIWZ
W punkcie 31 tabeli Zatagcznika nr 3 do SIWZ Zamawiajgcy zawart nastepujgcy parametr
dotyczacy konsoli operatorskiej:

| [>19" -0 pkt
31 | Monitor obrazowy LCD - przekgtna monitora |> 19 " | |>24 " —5 pkt

Zamawiajacy w opisie monitora do konsoli operatorskiej catkowicie pomingt najbardziej
ergonomiczne rozwigzanie jakim jest konsola dwumonitorowa. Tego typu konsola utatwia prace
i pozwala zaréwno przeprowadzaé akwizycje jak i przegladaé wykonane i biezagce badania. Tylko
najtafisze i najprostsze tomografy posiadajg jednomonitorowe stanowisko operatorskie.

Odwolujacy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ w ww. punkcie poprzez
wprowadzenie punktacji za zaoferowanie konsoli dwumonitorowej w nastepujacym
ksztalcie:

31 | Monitor(y) obrazowy LCD - przekatna monitora(éw) | > 19 " >19" -0 pkt
>24" -5 pkt
Dwa monitory — 10 pkt

6. Dotyczy punktu 53 tabeli Zatacznika nr 3 do SIWZ

Zamawiajgcy w opisie konsoli lekarskiej catkowicie pomiagt rozwigzania pracujace w konfiguraciji
klient — serwer. Tego typu rozwigzania sg obecnie standardem i pozwalajg na wielodostep do
zaawansowanych aplikacji i proste zwiekszenie stanowisk opisowych w przysztosci. Obecny zapis
premiuje producentow nie posiadajacych nowoczesnych systemoéw opisowych i nie pozwala na
zaoferowanie najbardziej wygodnych i ergonomicznych systemoéw typu klient-serwer.



Odwolujacy wnosi o nakazanie Zamawiajagcemu zmiany ww. punktu SIWZ poprzez
wprowadzenie punktacji za zaoferowanie konfiguracji klient - serwer z mozliwoscia
wielodostepu do zasobéw serwera oraz systemem tzw. plywajacych licencji
w hastepujacym ksztalcie:

53 | Konsola lekarska wyposazona w min. jeden monitor - ‘
kolorowy, diagnostyczny o przekatnej min. 217,
lub . Konsola
Serwer aplikacyjny z konsolg lekarska wyposazona w min. lekarska — 0 pkt
jeden monitor kolorowy, diagnostyczny o przekatnej min. Serwer
21” pracujgcy na zasadzie klient-serwer wraz z aplikacyjny — 20
plywajacymi licencjami. TAK | pkt

7. Dotyczy punktu 61 tabeli Zalacznika nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy w sposoéb bardzo lakoniczny opisat wymagania dotyczgce oprogramowania do
oceny badan naczyniowych CT. Obecny zapis pozwoli niektérym wykonawcom zaoferowaé
praktycznie dowolne oprogramowanie do badan tomografii komputerowej. Rzetelny natomiast
Wykonawca musi zaoferowac kosztowne oprogramowanie do badan naczyniowych, co moze
uniemozliwié mu skuteczne konkurowanie w przedmiotowym Postepowaniu.

W zwigzku z powyzszym Odwolujgcy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany opisu
tego parametru w sposob nastepujacy:

61 | Oprogramowanie do angiografii CT umozliwiajace TAK
automatyczna identyfikacje i izolacje¢ zakontraktowanego
naczynia z objetosci badanej (rozwinigcie wzdtuz linii
centralnej naczynia, z pomiarem Srednicy, pola przekroju
w plaszczyznie prostopadiej do osi naczynia,
automatyczne wyznaczanie stenozy)

8. Dotyczy punktéw 62, 63 tabeli Zatgcznika nr 3 do SIWZ
W punktach 62 i 63 tabeli Zatgcznika nr 3 do SIWZ Zamawiajacy zawart nastepujgce wymagania:

62 | Peine oprogramowanie do wirtualnej kolonografii (na brzuchu i na plecach) TAK

Pelne oprogramowanie do kolonoskopii z mozliwoscia przegladania wnetrza jelita
63 | grubego. TAK

Zamawiajgcy wymaga petnego oprogramowania do kolonoskopii jednakze nie opisat co oznacza
termin ,petne oprogramowanie”.

W zwigzku z powyzszym Odwolujacy zgda potwierdzenia, 2e pod pojeciem petne
oprogramowanie do Kkolonoskopii Zamawiajgcy rozumie oprogramowanie umozliwiajgce
opracowywanie badan wirtualnej kolonoskopii z automatyczng detekcja polipéw oraz
automatycznym oznaczaniem i usuwaniem obrazu resztek katowych z jelita grubego. Tylko takie
oprogramowanie mozna nazwaé pelnym i tylko tak opisane wymaganie bedzie jednoznaczne dla
wszystkich potencjalnych wykonawcéw. Obecny zapis pozwoli jednym wykonawcom zaoferowaé
bardzo proste oprogramowanie, podczas gdy inny Wykonawca musi zaoferowaé kosztowne



specjalistyczne oprogramowanie do kolonoskopii, co moze uniemozliwi¢ mu skuteczne
konkurowanie w przedmiotowym Postepowaniu.

W zwigzku z powyzszym Odwolujacy wnosi o nakazanie Zamawiajagcemu zmiany opisu
parametru nr 63 na nastepujacy:

63 | Pelne oprogramowanie do kolonoskopii z mozliwoscia TAK
przegladania wnetrza jelita grubego, automatycznym
wykrywaniem polipéw oraz automatycznym oznaczaniem
i usuwaniem obrazu resztek katowych z jelita grubego.

9. Zamawiajgcy Zatgczniku nr 3 do SIWZ, w opisie parametréw pominat istotne z punktu widzenia
wykonywania badarn i bezpieczenstwa pacjenta parametry tomografu komputerowego (wskazane
ponizej).

Odwolujacy wnosi o nakazanie Zamawiajagcemu zmiany SIWZ poprzez wprowadzenie
punktacji za zaoferowanie nastepujacych parametréw ulatwiajgcych diagnostyke
i poprawiajacych komfort pacjenta podczas badania:

Programowane w protokole badania wskazniki wraz z TAK/NIE NIE - 0 pkt

licznikami czasu informujgce pacjenta w trakcie akwizycji TAK - 10 pkt

o koniecznosci zatrzymania oddechu widoczne z przodu i z

tytu gantry.

Wyswietlanie filméw instruktazowych dla pacjenta na TAK/NIE NIE - 0 pkt

monitorze na gantry. TAK - 10 pkt

Tryb badar nagilych umozliwiajacy zaprogramowanie, TAK/NIE NIE - 0 pkt

wybér pacjenta i uruchomienie badania bezposrednio z TAK - 10 pkt

panelu na gantry.

Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do okreélonejna | TAK/NIE NIE - 0 pkt

gantry pozycji anatomicznej (min. 3 rézne pozycje) TAK - 10 pkt

Skan spiralny przy pochylonym gantry w zakresie + 30°. TAK/NIE NIE - 0 pkt
TAK - 10 pkt

* % %

1. Wyzej przedstawione okolicznosci uzasadniajg zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP oraz
art. 7 ust. 1 Pzp. W ocenie Odwotujgcego wymogi postawione przez Zamawiajgcego w powyzej
przytoczonym zakresie nie majg zadnego uzasadnienia w $wietle celu jakiemu ma stuzyc
przedmiot zamowienia. Pomimo, iz Odwotujacy nalezy do grupy General Electric Company, ktora
jest $wiatowym dostawcg innowacyjnych technologii medycznych, to aktualne zapisy SIWZ
powoduja, iz Odwotujgcy nie moze ztozy¢ Zamawiajgcemu waznej i konkurencyjnej oferty.
Przyczyng nie jest niedostateczna jakos¢ lub funkcjonalno$¢ urzgdzer produkcji GE, ale
naruszajgce zasady uczciwej konkurencji postanowienia SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiajacemu nie wolno opisywaé przedmiotu zamoéwienia
w sposoéb, ktéry moégiby utrudniaé¢ uczciwg konkurencje. Zamawiajgcy musi okresli¢ przedmiot
zamoéwienia w sposob obiektywny. W szczegélnosci Zamawiajacy jest zobowigzany unikac
stosowania wszelkich parametréw, ktére wskazywalyby na konkretny wyréb lub konkretnego
wykonawce.



Opisanie przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia w sposéb naruszajacy zasady uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw skutkuje ograniczeniem mozliwosci ztoZzenia
waznej, konkurencyjnej oferty w Postepowaniu przez wykonawcéw nhie podlegajgcych wykluczeniu
z Postepowania i posiadajgcych stosowne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie oraz
dysponujgcych odpowiednim potencjatem technicznym, kadrowym, finansowym oraz
ekonomicznym do wykonania zaméwienia.

W orzecznictwie utrwalit sie poglad o niedopuszczalnosci opisywania przedmiotu zaméwienia
w spos6b nawet posrednio ograniczajgcy konkurencje (nie méwigc juz o bezposrednim jej
utrudnianiu innymi sposobami). W uchwale z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 58/16
Krajowa Izba Odwotawcza zaznaczyta, ze ,Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji
jest nie tylko opisanie przedmiotu zamoéwienia z uzyciem oznaczen wskazujgcych na konkretnego
producenta lub konkretny produkt albo z uzyciem parametréw wskazujgcych na konkretnego
producenta, dostawce albo konkretny wyrdb, ale takze okre$lenie na tyle rygorystycznych
wymagan co do paramelrow technicznych, ktére nie sg uzasadnione obiektywnymi potrzebami
zamawiajgcego i kitére uniemoZliwiajg udziat niektérym wykonawcom w postepowaniu,
ograniczajgc w ten sposob krag podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia.” (podobnie
Krajowa Izba Odwotawcza w uchwale z dnia 10 sierpnia 2016 r. 0 sygn. KIO/KD 48/186). W wyroku
z dnia 5 maja 2014 r. o sygn. KIO 765/14 Krajowa Izba Odwotawcza stwierdzita, iz ,Opis przedmiotu
zamowienia powinien umozliwia¢ wykonawcom jednakowy dostep do zamowienia i nie moze
powodowac nieuzasadnionych przeszkéd w otwarciu zamdwieni publicznych na konkurencje.
Naruszenie zasady uczciwej konkurencji okreSlonej w ustawie z uwagi na niewfadciwe opisanie
przedmiotu zamdwienia zachodzi, miedzy innymi w sytuacji, gdy zamawiajgcy opisze przedmiot
zamowienia przez zbytnie dookre$lenie przedmiotu powodujgce, bez uzasadnienia, wskazanie
na konkretny produkt. Naruszenie to polega rowniez na dookreS§leniu opisu przedmiotu zaméwienia
w taki sposéb, ktéry nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalny uregulowaniu
potrzeb zamawiajgcego.”

Podobne stanowisko zajmujg rowniez Sady powszechne. Sad Okregowy w Warszawie w wyroku
z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sygn. akt Il C 1161/09, zaznaczyt, ze: "Zakaz utrudniania uczciwej
konkurencji jest naruszony witedy, gdy w opisie przedmiotu zamodwienia zamawiajgcy uzyje
oznaczen czy parametrow wskazujacych konkretnego dostawce lub konkretny produkt, dziatajac
w ten sposob niezgodnie z obowigzkiem obiektywnego i rownego traktowania wszystkich
podmiotéw mogacych ubiegac sie o zamdéwienie publiczne."”

Z powyzszych rozwazan wynika, iz wystarczajgcym dla stwierdzenia naruszenia zasady wyrazonej
w art. 29 ust. 2 Pzp jest takie zestawienie przez Zamawiajgcego charakterystycznych
lub granicznych parametréw nabywanych produktéw, ze wskazuje ono na konkretny produkt,
eliminujac jednoczes$nie mozliwos¢ zaoferowania produktéw innych producentdw - co niewatpliwie
ma miejsce w niniejszym Postepowaniu.

Uzasadniajgc natomiast zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, stwierdzié nalezy, ze w przedmiotowym
Postepowaniu Zamawiajgcy uniemozliwit Odwotujacemu konkurowanie nie tylko poprzez
parametry graniczne, ale takze na poziomie wymagan preferencyjnych, wyrazonych w opisie
sposobu oceny ofert w ramach kryterium ,parametry techniczne”. Jest to kryterium z waga 40%.
Ma wiec ono ogromne znaczenie dla wyniku Postepowania.

W tym kontekscie Odwotujgcy podnosi zastrzezenia zardwno wzgledem istniejgcych zapiséw jak
i braku wyspecyfikowania wérdd parametréw ocenianych takich cech, ktére stanowig wiasnie
0 wysokiej jakosci tomografu (m.in. zarzut nr 9 powyzej).

W Swietle powyzszego, stwierdzi¢ trzeba, ze Zamawiajacy naruszyt rowniez w Postepowaniu
zasade wyrazong w art. 7 ust. 1 PZP, nakazujgcg przygotowanie i przeprowadzanie postepowania



0 udzielenie zaméwienia w sposdb zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji i rowne
traktowanie wykonawcéw oraz zgodnie zzasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.
Nastgpito to poprzez tendencyjny dobor parametréw ocenianych w kryterium ,parametry
techniczne”. Stworzona w niniejszym postepowaniu punktacja uniemozliwia uczciwg konkurencje
i dyskryminuje inne rownowazne technologie, ktére daja preferowany lub nawet lepszy efekt
kliniczny, o czym $wiadczg wyzej postawione zarzuty.

Odwotujgcy ma swiadomo$¢, ze Zamawiajacy ma duzg swobode w formutowaniu kryteriéw oceny
ofert, jednak nie jest ona nieograniczona. Zamawiajacy nie moze bowiem dowolnie okre$lac¢ zasad
oceny ofert - pozornie mieszczac sie w ramach prawnych, ale realnie nie dopuszczajgc mozliwosci
konkurowania w postepowaniu. Zwlaszcza przy wadze kryteriow pozacenowych wynoszacej 40 %.

W przedmiotowym przypadku, jak zostato to juz wskazane powyzej, Zamawiajacy wprowadzajgc
ww. postanowienia SIWZ, dokonuje tego w sposéb sprzeczny z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, Kreujgc tym samym warunki realizacji zamoéwienia, w sposéb premiujacy
urzadzenie konkretnego producenta.

Zamawiajgcy obowigzany jest uksztattowaé tre§é SIWZ, w taki sposéb, aby otworzyé
Postepowanie na konkurencje i umozliwia¢ skiadanie ofert odzwierciedlajgcych réznorodnosé
rozwigzan technicznych dostepnych na danym rynku. Celem Postepowania jest bowiem
zaspokojenie konkretnych potrzeb Zamawiajgcego, z pominieciem wszelkich nieobiektywnych
kryteridw oceny i wyboru ofert. Zamawiajacy okreslajac przedmiot zamowienia winien uwzglednié
wszystkie okolicznosci mogace mieé wptyw na sporzadzenie oferty przez wykonawcow i winien
unika¢ sformutowan stwarzajgcych mozliwo$é zaistnienia okolicznosci utrudniania uczciwej
konkurencji, czego Zamawiajgcy nie wzigt pod uwage przygotowujac SIWZ w ninigjszym
Postepowaniu.

Reasumujac, modyfikacja SIWZ zgodnie z powyzszymi zgdaniami pozwoli na zwiekszenie liczby
wykonawcéw zdolnych do ztozenia ofert w Postepowaniu, co zkolei wplynie na wiekszg
konkurencyjno$¢ Postepowania, zgodnie z ideg przetargu nieograniczonego. Dopuszczenie
wiekszej liczby wykonawcow nie tylko jest zgodne z zasadami wynikajacymi z art. 7 ust. 1 Pzp, ale
takze pozwoli Zamawiajagcemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd réznych
urzgdzen dostepnych na rynku. Bedzie to tez korzystne dla Zamawiajgcego ze wzgleddéw
ekonomicznych, gdyz istnienie rzeczywistej konkurencji pozytywnie wplynie na wysokos$é¢ cen
oferowanych w Postepowaniu.

Zatgczniki:

1) dowdd uiszczenia wpisu w wymaganej wysokosci;
2) dowdd przestania kopii odwotania Zamawiajgcemu;
3) odpis z KRS Odwoltujgcego;



citi

CitiDirect BE®

Szczegobtowy raport z transakcji

Nazwa banku CITIBANK

Numer Klienta / Nazwa 504293 GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SPOLKA Z

Numer Oddzialu / Nazwa 815 WARSAW CITIBANK

Nazwa / numer rachunku 10 1030 1508 0000 0005 0429 GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA
3092

Numer IBAN PL10103015080000000504293092

Waluta / typ rachunku PLN

Referencje Banku 4017064785

Referencja Klienta 01700P35VEM

Data waluty 01/17/2020

Data wyciggu 01/17/2020

Wprowadzenie transakcji 01/17/2020

Typ produktu Przelew funduszy

Opis transakgcji

Kod transakcji

Kwota transakciji

Szczegoly ptatnosci

Rachunek beneficjenta/ identyfikator
Nazwaladres

Rachunek!/ Identyfikator Banku Beneficjenta
Nazwal/adres

OUTGOING CLEARING TR
(Obcigzylismy Twdj rachunek)

76

15,000.00-

WPIS OD ODWOLANIA, NR SPRAWY
60101010100081362231000000
URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

ZP/1/2020/PN

10101010
NBP O/OKR. W WARSZAWIE
60101010100081362231000000

Referencje odnosne 01700P35VEM
Liczba uznan Catkowita kwota uznan Liczba obciazen Catkowita kwota obcigzen Kwota netto
0 0.00 1 15,000.00 15,000.00-
Data Raportu 01/17/2020 12:11:34 (GMT+01:00) Szczegotowy raport z transakgji 121
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